@) Ce que vous voyez.

@ Ce que vous entendez.
‘:F Ce que vous faites.

- Messages affichés sur l'écran LCD: L
| G@P) Messages de texte
= Décompte des chocs
Temps écoulé
Tracé ECG
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Si la personne n'est pas consciente,
dégager les voies respiratoires.
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Le témoin lumineux clignote.
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@) Le témoin lumineux
clignote. @ Ouvrir les voies respiratoires.
Demander de l'aide. Soulever le menton et faire basculer

la téte en arriere.

Option: Placer le systéme de réanimation passive
PASS (Passive Airway Support System) sous les
épaules pour basculer la téte. NE PAS utiliser le
systéme PASS en cas de suspicion de traumalisme cranien ou cervical.
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Demander de l'aide
(envoyer quelqu'un le
cas échéant).
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Le témoin lumineux
clignote.

Vérifier I'état

de conscience.

Vérifier la respiration.

Secouer la personne
Regarder si e thorax de la personne se souleve.

) Le témoin lumineux

et l'interpeller. clignote
S g o o Ecouter s'il y a une respiration. Sentir sur votre peau ['air expiré.
x @ Venfierla respiration. Regarder si la respiration reprend,
Ecran LCD Pratiquer deux insuflations. | i |a personne tousse ou bouge.

Si la victime ne respire pas, Pratiquer deux insuffiations,
1 seconde par respiration
(Directives AHA 2005 uniquement).
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@) Letémoin lumineux clignote.

Appliquer les électrodes de
deéfibrillation sur la poitrine
nue du patient.

Appliquer les électrodes
__? adulte ou nourrisson/enfant
sur la poitrine nue du patient. o g et o e

. Appareil équipé pour
traiter des patients

| Perte de connaissance - Allumer I'appareil. Suivre les instructions de Placer les électrodes comme
suspicion darrét : : Femballage des électrodes. indiqué chez les patients de moins
| cardiaque. Appareil prét. L A \ 2 de 8 ans ou de moins de 25 kg.
r . ‘ ‘ )
258  Le témoin lumineux clignote.
@ Commencer la réanimation. SO, L;' té’:“’i" lumineux {3
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Autres messages vocaux  Ce que vous devez faire : ) 1 Aprés un choc... S02 Iét?gt:;?: g Ne pas toucher la victime. |
. @ 3 _& Effectuer une RCR: S Choc conseilie. AR08 S b rm— =
2 insufflations toutes les 30 compressions. Ne pas toucher Ia victime.
\_ . Appuyer sur le bouton
Brancher le cable. Connecter le cable de I'électrode. de choc clignotant
Appareil hors service. Eteindre puis allumer |appareil 3 g‘g%s&ggzd%g‘ﬁg en garde
Sil ;ppareﬂ est toujours 'horfs 7 NE PAS toucher la victime !
service, commencer la réanimation. Appuyer sur e @ bouton
Reiécher le bouton de choc.  Relacher le bouton de choc. ) .
Remplacer les piles. Remplacer les 10 piles. \ Choc délivre.
| Aprés 2 minutes de RCR... y
! (n) chocs délivrés @ Arréter la réanimation.
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 INDICATIONS
Utiliser cet appareil en absence apparente de circulation, indiquée par :
' Perte de conscience et

1 Absence de respiration normale et

1 Absence de pouls ou de signes de circulation.

Lorsque la victime est &gée de moins de 8 ans ou pése moins de

25 kg, I'appareil ZOLL AED Plus doit &tre utilisé avec les électrodes

pédiatriques ZOLL AED Plus. La recherche de I'age ou du poids exacts
du patient ne doit pas retarder le traitement.
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CONTRE-INDICATIONS
NE PAS utiliser cet appareil si la personne :
1 Estconsciente ou
1 Respire ou
W Présente un pouls détectable ou d'autres signes de circulation.

 UTILISATEURS PREVUS DE L’APPAREIL_

Le défibrillateur externe ZOLL AED PLUS est congu pour étre utilisé par des personnes
qualifiées, formées au maniement du dispositif AED PLUS, aux techniques fondamentales
de réanimation cardio-respiratoire, aux techniques spécialisées de réanimation cardio-
respiratoire ou par toute autre personne habilitée & prodiguer une réponse medicale
d'urgence et effectuer une défibriliation en cas d'arrét cardiaque. Il dispose d’une fonction
métronome de RCR congue pour inciter les secouristes & effectuer des COmpressions
thoraciques a la fréquence recommandée par I'AHA/ERC, c'est-a-dire 100 compressions
par minute. Les messages vocaux et visuels incitent a pratiquer des compressions de

- 3,8-5,1 cm d'amplitude chez 'adulte. La fonction de surveiflance de la réanimation n'est
pas congue pour une utilisation chez les patients de moins de 8 ans.




